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ISTANBUL VALILiGi

TURKAK
IL SAGLIK MUDURLUGU
ISTANBUL 1 N O' LU HALK SAGLIGI LABORATUVARI
ANALIZ RAPORU A
1gi Yazi Tarih ve Sayisi 04.12.2024 / 261327218 AB-0828-T
Numunenin Alindig: Tarih/Saat 09.12.2024 / 11:48
Numunenin HSL'ye Gelig Tarihi/Saati 09.12.2024 / 15:51 2024-8769-3
Protokol No / Ornek No 2024-8769 - 3/ 2087441635
Entegrasyon No 43847 ha24
Rapor Sayfa Sayis: 4
Numuneyi Goénderen Kisi/Kurum/Kurulug SAKARYA IL SAGLIK MUDURLTIGT
Numune Sahibi TARAKLI TERMAL TURIZM A.S.
Numunenin Alindig: Adres TARAKLI TERMAL KAPLICALARI-TARAI?Ig/IIILCESi ULUCAMI MAH. TERMAL SK. NO-
Numune Izleme Noktas ERKEK BUYUK TERMAL HAVUZ
Numunenin Gelis Sebebi TAM ANALIZ (EK-2) *EK-2 KIMYA VE MIKROBIYOLOJi (KALINTI HARIC)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alinig Neden 09.12.2024 /15:59 Kontrol
Numune Grubu SU ANALIZLERT
Numunenin Cinsi / Adi /Markas: /Uret. Firma Ad KAPLICA SUYU| ERKEK BUYTUK -
Numunenin Ambalaj Sekli / Etiketi / Miktart Steril Pet Sise + Pet Sise ETIKETSiZ 500ML 5L
Numunenin Uret. Tar./ Son Kul. Tar/ Parti No/ Seri
Miihiir Durumu / Tutanak-Sézlesme Tarihi / No MUHURLU
Fatura Edilecek Kisi/Kurum/Kurulug TARAKLI TERMAL TURIZM AS.
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No -- ' -
Beyan Tarih Sayy/ Ithal 6n izin Belge Tarih Say:
Numunenin Durumu Analize Uygun Olgﬁm Belirisizligi Talep Ediyor Mu? Evet X Hayir
Numune Bilgileri s
Analize Baglama/Bitig Tarihi 09.12.2024 20.12.2024
Raporlama Tarihi 23.12.2024'15:30
KIMYASAL ANALIZLER
Calisilan Analizler Birim Yontem Bég]r(’:slllz[l[;gl Tay(illeLQiI}niti Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
*Fosfat mg/L L EN(;%?zi s 2 Tespit Edilemedi
Toplam Mineral Konsantrasycnu mg/L 755,6
Sfif;‘;k Madde Igin Sarfedilen Oksijen mg/LO2 TITRIMETRIK - 02 Tespit Edilemed;
MIKROBIYOLOJIK ANALIZLER
Cahgilan Analizler Birim Yontem B Ol(;umw Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
elirsizligi
*22°C de toplam jerm sayum kob/mlL TS EN ISO 6222 0-100 0
‘37°C de toplam jerm sayimi kob/mL TS ENISO 6222 ; 0-20 0
‘ekal Koliform Bakteri kob/100mL TS EN ISO 9308-1 0 0
R40-KYB/Rev.11/09.05.23 Yayimlandids tarih -~ 20.12.2024 Sayfa No: 1/4

udres: 10. Y1l Caddesi Cinoglu Cikmazi No:10 34020 Zeytinburnu / ISTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web Adresi:htip://
ww.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbu]l.hs}@saglik.gov‘tr

3u belge 5070 sayili elektronik imza kanununa gire giivenli elektronik imza ile imzalanmigur,
aporun elektronik imzal; kopyasma https://Ibysv2.saglik. gov.tr/ adresinden "LBYS Rapor Dogrulama” butonu ile acilan ekranda RIR7343K.2Ann A€EA ao1m 4 Ancnn - -
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ISTANBUL VALILIGI -
TURKAR
IL SAGLIK MUDURLUGU @
ISTANBUL 1 NO' LU HALK SAGLIGI LABORATUVARI Test
A 15 ENISO/IEC 1702!
ANALIZ RAPORU AB-DazeT
Ilgi Yazi Tarih ve Sayist 04.12.2024 / 261327218 AB-0828-T
Numunenin Alindig: Tarih/Saat 09.12.2024 / 11:48
Numunenin HSL'ye Gelig Tarihi/Saati 09.12.2024 / 15:51 2024-8769-3
Protokol No / Ornek No 2024-8769 - 3/ 2087441635
Entegrasyon No 43847 13-24
Rapor Sayfa Sayist 4
MIKROBIYOLOJIK ANALIZLER
. - . Olciim . :
Calisilan Analizler Birim Yoéntem Belirsizligi Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
*Koliform Bakteri kob/100mL TS EN ISO 9308-1 0 0
KIMYASAL ANALIZLER
Calisilan Analizler Birim Yontem B:l)li?s]:zlillgl Ta)&jl(} (121)nlt1 Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel) Fiziksel UYGUN
Bulaniklik ( Fiziksel) Fiziksel UYGUN
Koku(Fiziksel) Fiziksel UYGUN
KIMYASAL ANALIZLER
Calisilan Analizler Birim Yontem Bca(l)lrli‘:zlllllgl Tay(}iloLé];lm Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
*Nitrat mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.3 Tespit Edilemed
*Siilfat mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.3 15
*Kloriir mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.3 6
*Nitrit mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.02 0,04
*Florir mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.04 1
*Bromiir mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.07 Tespit Edilemed
*pH pH Birimi 03/06 SM 4500-H+B - 12
*{letkenlik o Ccic B8\ 159748 EN 27888 14 791
Amonyum mg/L Fotometrik (Hazir Kit) 0.05 Tespit Edilemec
Siyaniir pg/L Fotometrik 2 Tespit Edilemec
Cokelti g/L Imhoff Hunisi 0.1 Tespit Edilemec
Bikarbonat mg/L TITRIMETRIK 1 585,6
MAHIYETI
MECHUL
Tat(Fiziksel) Fiziksel SULARDA
BAKILMAMA]
TADIR.
Yogunluk g/em? Piknometre metodu 1,004
Siilfiir mg/L Fotometrik 0.01 Tespit Edilemec
*Demir mg/L EPA Metot 6020 B:2014 0.002 0,078

FR40-KYB/Rev.11/09.05.23

Yayimlandigs tarih ~ 20.12.2024

Sayfa No: 2/4

Adres: 10. Yil Caddesi Cinoglu Cikmazi No:10 34020 Zeytinburnu / ISTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web Adresi:http://
www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbull.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanununa gore giivenli elektronik imza ile imzalanmigtir.

Raporun elektronik imzal kopyastna https://lbysv2.saglik.gov.tr/ adresinden "LBYS Rapor Dogrulama” butonu ile agilan ekranda 82873436-3daa-4£52-aa12-4c2968%¢e28"
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‘t\\“’f * K IS EN ISG/IEC 1702
e O o =
ANALIZ RAPORU BT
Igi Yazi Tarih ve Sayisi 04.12.2024 / 261327218 AB-0828-T
Numunenin Alindig: Tarih/Saat 09.12.2024 / 11:45
Numunenin HSL'ye Gelis Tarihi/Saati 09.12.2024 / 15:51 2024-8769-2
Protokol No / Omek No 2024-8769 - 2/ 2087441634
Entegrasyon No 43846 et
Rapor Sayfa Sayis1 4
KIMYASAL ANALIZLER
: .. . Ol¢iim Tayin Limiti it .

Calisilan Analizler Birim Yontem Belirsizligi LOoQ) Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
*Kadmiyum mg/L EPA 200.8-1994 0.0005 Tespit Edilemedi
*Selenyum mg/L EPA 200.8-1994 0.001 Tespit Edilemedsi
*Arsenik mg/L EPA 200.8-1994 0.001 g 0,013
*Alliminyum , mg/L EPA 200.8-1994 0.002 Tespit Edilemedi
*Magnezyum mg/L EPA Metot 6020 A 0.5 17,7
*Mangan mg/L EPA 200.8-1994 0.001 0,023
Borik Asit mg/L EPA Metot 6020 A 0.028 0,92
Silikat Asidi mg/L EPA Metot 6020 A 0.03 33,04
Yogunluk g/em?® Piknometre metodu 1,004
Siilftir mg/L Fotometrik 0.01 Tespit Edilemedi
Siyaniir pg/L Fotometrik 2 Tespit Edilemedi
Cokelti gL Imhoff Hunisi 0.1 Tespit Edilemedi
Amonyum mg/L Fotometrik (Hazir Kit) 0.05 Tespit Edilemedi
*letkenlik = (;f]e ST 19 0748 EN 27888 14 791

MAHIYETI
MECHUL
Tat(Fiziksel) Fiziksel SULARDA
BAKILMAMAK
TADIR.
*pH pH Birimi 03/06 SM 4500-EH+E - 752
Bikarbonat mg/L TITRIMETRIK 1 5856
"R40-KYB/Rev.11/09.05.23 Yayimlandigi tarih ~ 20.12.2024 Sayfa No: 3/4

Adres: 10. Y1l Caddesi Cinoglu Cikmazi No:10 34020 Zeytinburnu / ISTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web Adresi:http://
vww.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbull.hs!@saglik.gov.’tr

Bu belge 5070 say1hi elektronik imza kanununa gore glivenli elektronik imza ile imzalanmigtir.
Raporun elektronik imzali kopyasima https://Ibysv2.saglik.gov.tr/ adresinden "LBYS Rapor Dogrulama" butonu ile actlan ekranda ac368f7e-AA15-4220 0114 05~ 3.1 nm ~m
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ISTANBUL VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
iSTANBUL 1 NO' LU HALK SAGLIGI LABORATUVARI Tost
. TS EN ISG/IEC 17025
ANALIZ RAPORU ao09za ]
Ilgi Yazi Tarih ve Sayist 04.12.2024 / 261327218 AB-0828-T
Numunenin Alindig: Tarih/Saat 09.12.2024 / 11:45
Numunenin HSL'ye Gelis Tarihi/Saati 09.12.2024 / 15:51 2024-8769-2
Protokol No / Omek No 2024-8769 - 2/ 2087441634
Entegrasyon No 43846 1224
Rapor Sayfa Sayist 4

Degerlendirme : Yukardaki Analiz Sonuglar1 Bulunmustur.

Aciklamalar
-Sonuglar 24.07.2001 tarih ve 24472 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Kaplicalar Yénetmeligine gére degerlendirilmektedir.

-# 1le isaretli parametreler ve/veya parametrik degerleri ilgili yonetmelikte yer almamaktadir.
- Koyu renkte yazilmis olan analiz sonuglan ilgili mevzuat limitleri disindadir.
-Ozel istek amagl: analizlerde, miisteri tarafindan belirtilen bilgiler esas alinarak analize alinms ve ilgili yonetmeligi gdre uygunluk degerlendirmesi yapiimustir.
~Numune tarafimizca almmamis olup, ISTANBUL 1 NO' LU HALK SAGLIGI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterleri Talimatina uygun olarak kabul edilmistir
-Bu rapordaki sonuglar ve gdriisler yukarida belirtilen numune ve deneyi yapilan numune i¢in gegerlidir. Bu raporun higbir bdliimii tek bagina veya kismen kullanilamaz ve ISTANBUL | NO' LU
“HALK SAGLIGI LABORATUVARInin izni olmadan gogaltilamaz. Imzasz raporlar gegersizdir. Ozel istek numune analiz raporlan adli ve idari islemlerde ve reklam amagl: kullanilamaz.
-Genisletilmig l¢iim belirsizlikleri miisteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kildig1 durumlarda belirtilir.
-THSL-1 Karar Kuralt: :
-Miisterinin 8lgiim belirsizlizi talep ettigi durumda, laboratuvarm belirledigi giiven aralifinda (k=2, %95), ilgili parametre i¢in bulunan sonuca:
-5lciim belirsizligi eklendiginde mevzuatta verilen iist siirn distiinde ise, veya sonugtan Sllim belirsizligi ¢ikanldifmda mevzuatta verilen alt sinirin
-altinda ise, “uygun degil” olarak degerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri i¢inde veya mevzuat limitlerine esit olan sonuglar ise “uygun” olarak degerlendirilir.
-TKEDY: Tiiketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal degisim yok.
-kob (cfu): Koloni olugturan birim (colonyformingunit)
-* {le isaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir.
-Sartli kabul edilen numunelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin sonuclar: feragat beyaninda belirtilen gerceklesen sapmalardan etkilenebilir.
“Numune ile ilgili miisteri tarafindan beyan edilen bilgilerden laboratuvarimiz sorumlu degildir.
-Analiz asamasinda olusabilecek aksakliklarda eksik parametreler Istanbul 11 Saghk Miidiirligii'ne bagh 2 No'lu veya 3 No'lu Halk Saghig: Laboratuvarlari'nda ¢ahilabilir. Bu durum analiz raporunda
belirtilir.
-1 No’lu Halk Saghg Laboratuvart TURKAK tarafindan AB-0828-T dosya numarasi ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarmin Yetkinligi i¢in Genel Gereklilikler
Standardina gre akredite edilmistir.

Kimya Laboratuvar Mikrobiyoloji Laboratuvari Numune Kabul ve
Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu Raporlandirma Birim Sorumlusu

MURAT ODABAS EMINE CELIK NECLA GUNGOR

Kimyager Biyolog Kimya Miihendisi

e-imzahdir.
Laboratuvar Sorumlusu

ZUHAL YAZICI GOKBULUT
Dr.Biyolog

18.12.2024

FR40-KYB/Rev.11/09.05.23 : Yayimlandigi tarih ~ 20.12.2024 Sayfa No: 4/4

Adres: 10. Y1l Caddesi Cinoglu Cikmazi No:10 34020 Zeytinburnu / ISTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web Adresi:http:/
www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbull.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 say1l: elektronik imza kanununa gdre giivenli elektronik imza ile imzalanmgtir.
Raporun elektronik imzali kopyasma https://Ibysv2.saglik.gov.tr/ adresinden "LBYS Rapor Dogrulama" butonu ile agilan ekranda ac368f7e-6615-4330-91 14-85cedab9tb57



